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附件 2

国家环境空气质量监测网城市站自动监测仪器
关 键 技 术 参 数 管 理 规 定

（ 试 行 ）

第一章 总 则

第一条 为保障国家环境空气自动监测数据质量，规范自动监测

仪器关键技术参数管理工作，依据《“十三五”环境监测质量管理工作

方案》（环办监测〔2016〕104号）和相关技术规范，制定本规定。

第二条 本规定中涉及的国家环境空气质量监测网城市站自动监

测仪器关键技术参数（以下简称关键技术参数）是指仪器出厂检验报

告列出的技术参数，包括用来限定或设置仪器各部件工作条件或工作

状态的技术参数，以及校准、监测结果计算与转换等技术参数。

第三条 本规定适用于国家环境空气质量监测网城市站的颗粒

物（PM10和 PM2.5）、臭氧（O3）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）和

一氧化碳（CO）等 6 项基本污染物自动监测仪器的关键技术参数设

置、调整、确认、备案、采集、存储和上传等工作。

第二章 机构与职责

第四条 环境保护部对关键技术参数进行统一管理，主要职责为：

（一）制定并完善关键技术参数管理规定；
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（二）监督、检查运维机构关键技术参数日常管理工作。

第五条 中国环境监测总站（以下简称监测总站）对关键技术

参数管理工作提供技术支持，主要职责为：

（一）负责关键技术参数备案、复检和核准等工作；

（二）负责运维机构关键技术参数日常管理工作的技术指导与培

训；

（三）负责运维机构关键技术参数日常管理的质量检查；

（四）提供关键技术参数弄虚作假行为调查取证的技术支持。

第六条 运维机构主要职责为：

（一）负责本机构关键技术参数设置、调整、确认、报备、采集、

存储和上传等日常管理工作；

（二）负责关键技术参数的准确性和真实性；

（三）接受环境保护部对关键技术参数日常管理的监督和检查，以

及监测总站的质量检查和调查取证等工作。

第七条 仪器供应商主要职责为：

（一）提供仪器出厂检验报告、关键技术参数清单和出厂初始设

置值，出厂检验报告应包括所有的关键技术参数及正常范围，并对

报告的完整性和准确性等做出书面承诺；

（二）实现关键技术参数的采集、存储功能，并向监测总站开放

关键技术参数的采集协议。

第三章 管 理 要 求

第八条 仪器供应商须按要求提供出厂检验报告、关键技术参
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数清单、出厂初始设置值以及环境空气自动监测仪器供应商承诺书

（见附）。

第九条 按照相关技术规范开展仪器安装验收时，运维机构应

记录关键技术参数，并按程序进行报备。

第十条 颗粒物自动监测仪的采样流量、采样管加热功率上限、

采样管动态加热系统相对湿度控制点等关键技术参数应与仪器说明

书要求和系统安装验收时的设置值保持一致，不得调整。

第十一条 颗粒物自动监测仪的斜率/K 值、K0值、截距、灵敏

度等关键技术参数设置应与仪器说明书要求和系统安装验收时的设

置值保持一致，不得随意调整。如确需对关键技术参数进行调整，

应开展调整试验和仪器性能测试，记录测试结果并编制调整测试报

告，关键技术参数调整，须先报监测总站核准。

第十二条 运维机构按照相关技术规范对仪器开展日常运行维

护、质量保证与质量控制等工作，应做好关键技术参数变化记录，

并归档备查，确保关键技术参数可追溯。

第十三条 运维机构应确保关键技术参数实时采集，存储，并

上传至监测总站。

第十四条 当运维机构发生变更时，应按程序对关键技术参数

进行报备。

第四章 备 案 管 理

第十五条 关键技术参数实行备案制，包括验收备案、调整备

案和变更备案，在用仪器和备用仪器均需备案。
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第十六条 验收备案材料须有关键技术参数验收设置记录、证

明材料和出厂检验报告。

第十七条 调整备案材料须有颗粒物仪器关键参数调整记录和

证明材料。

第十八条 变更备案材料须有运维机构变更时关键技术参数确

认记录和证明材料。

第十九条 运维机构发生变更时，新运维机构须确认关键技术参

数，接收关键技术参数档案，包括出厂检验报告，验收设置关键技术

参数记录及证明材料，检查、校准、标准传递和维修时关键技术参数

变化记录及证明材料，运维机构变更时关键技术参数确认记录及证明

材料，运维机构变更关键技术档案交接确认单等材料，并检查档案的

可追溯性和完整性，并在关键技术档案交接确认单上签字认可。

第二十条 运维机构应在验收设置、颗粒物关键技术参数调整

以及运维机构变更完成后一个月内将关键技术参数验收备案材料、

调整备案材料以及变更备案材料向监测总站报备。备案材料一式四

份，运维机构归档一份，监测总站备案二份，环境保护部备案一份。

第五章 监 督 检 查

第二十一条 环境保护部组织建立并健全监督检查机制，组织

对运维机构关键技术参数日常管理工作开展监督检查。

第二十二条 监测总站不定期对运维机构关键技术参数日常管

理开展质量检查，适时开展关键技术参数的复检工作，并出具复检

结论。
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第二十三条 监测总站通过网络检查等手段发现关键技术参数

异常，通知运维机构报送相关情况说明，必要时赴现场开展质量检

查。

第二十四条 在检查中发现关键技术参数若有变化，而运维机

构却无法提供相关记录等证明材料时，视为涉嫌弄虚作假，经查证

属实的，依据相关法律法规和国家规定予以处理。

第二十五条 仪器供应商违反承诺，提供的出厂检验报告不准

确、不真实和不完整的，由环境保护部依据相关法律法规和国家规

定将仪器供应商失信信息向社会公开，并纳入全国信用信息共享平

台。

第二十六条 对关键技术参数管理不善、失误，严重影响监测

数据质量的单位和个人，依据相关法律法规和国家规定予以处理。

第六章 附 则

第二十七条 本规定由环境保护部负责解释。

第二十八条 本规定自发布之日起施行。
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附

环境空气自动监测仪器供应商承诺书

为加强环境空气自动监测仪器关键技术参数的管理，推动环境

空气自动监测仪器供应商信用体系建设，树立企业诚实守信形象，

本公司作出以下承诺：

一、所提供的仪器出厂检验报告中包含了所有的关键技术参数

及正常范围。

二、所提供的出厂检验报告是真实、准确和完整的。

三、所供应的仪器已实现关键技术参数的采集和存储，并按照中

国环境监测总站的要求开放仪器关键技术参数的采集协议。

四、积极参与环境空气自动监测仪器供应商信用体系建设，自觉

遵守信用管理规章制度，树立信用自律的道德观念和行业风尚。

五、自觉接受环境保护主管部门、社会、公众、新闻舆论的监督、

检查。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，如

提供的出厂检验报告不准确、不真实和不完整，愿意接受相关处罚。

本承诺书一式三份，中国环境监测总站、运维机构和本供应商

各执一份，具有同等效力。

企业名称： 企业负责人签字：
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(盖章) 年 月 日
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